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Abstrakt
Práce pojednává o piezoelektrickém motoru, který jako soucˇást AFM (Atomic Force Mic-
roscopy) provádí zameˇrˇování laserového svazku. Je v ní zaznamenáno meˇrˇení pro urcˇení
vhodných tvaru˚ a frekvencí napájecích pulzu˚, které slouží k vytvárˇení slip-stick pohybu
pomocí piezokeramických segmentu˚, jenž jsou jeho akcˇním cˇlenem. V textu jsou dále na-
znacˇeny možnosti rˇešení problému˚ spocˇívajících v jeho umísteˇní do UHV (Ultra High Va-
cuum) a to jak na základeˇ meˇrˇení, tak i zpracované simulace.
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UHV, vakuum, STM, AFM, piezo, piezokeramický materiál, pulzy, piezoelektrický motor,
trˇení, slip-stick.
Abstract
The main focus of the thesis is on the actuator, which is used for nanopositioning of laser
beam in-site AFM (Atomic Force Microscopy). The appropriate shape of supply pulse and
frequencies were searched and optimized. They make slip-stick motion of the piezo actua-
tor. Possibilities of solving troubles with UHV (Ultra High Vacuum) are described on the
basis of experiment and simulation.
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Úvod
Mikroskopie založená na principech STM/AFM (Scanning Tunneling Microscopy/Atomic
Force Microscopy) nám otevrˇela v 80. letech minulého století pohled do sveˇta nanostruk-
tur v atomárním rozlišení. Je jednou z nejrozšírˇeneˇjších analytických metod zkoumající
vlastnosti povrchu materiálu.
Tato bakalárˇská práce navazuje na úsilí neˇkolika lidí, jenž na ÚFI vyvinuli a sestro-
jili mikroskop pracující na principu tunelového jevu STM a detekce atomárních sil AFM.
Na tomto mikroskopu je trˇeba zdokonalit cˇást AFM. Jeho funkce je nyní omezena na po-
užívání za normálního atmosférického tlaku, ale zarˇízení bylo již od zacˇátku postaveno
s úmyslem používání v UHV1 (Ultra High Vacuum) komorˇe. Úkolem této práce je proveˇ-
rˇení možnosti zlepšení spolehlivosti zameˇrˇování laserového svazku, avšak protože toto se
jevilo velmi problematickým prˇi práci s mikroskopem v UHV, budou zkoumány aspekty
piezoelektrického pohybu sloužícího k manipulaci se zrcátky, které toto zameˇrˇování lase-
rového svazku zajišt’ují.
1Ultra vysoké vakuum je prˇibližneˇ definováno rozmezím tlaku od 10−7 Pa do 10−9 Pa.
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Kapitola 1
Principy a funkce AFM/STM
mikroskopie
AFM/STM mikroskop slouží k zjišt’ování struktury a vlastností povrchu˚. Využívá dva
možné prˇístupy k zobrazení povrchu vzorku. Je to mikroskopie atomárních sil AFM (Ato-
mic Force Microscopy) a rastrovací tunelovací mikroskopie STM (Scanning Tunneling Mic-
roscopy).
1.1 STM
Princip této metody sledování topografie vzorku spocˇívá v tunelování elektronu˚ mezi po-
zorovanou látkou a hrotem. Rozmeˇry špicˇky hrotu se pohybují ve stovkách Å1. Pokud se
s hrotem prˇiblížíme k povrchu materiálu rˇádoveˇ na stovky až desítky Å, prˇicˇemž mezi
hrotem a povrchem je nenulový potenciál Φ zajišt’ovaný zdrojem, zacˇne téct tímto obvo-
dem tunelový proud, aniž by se hrot dotkl povrchu. Tento jev nám popisuje vztah (1.1)
odvozený naprˇ. v [3]
I ≈ konst.Φ
L
exp
−L
δ
. (1.1)
Všimneˇme si, že vzdálenost mezi vzorkem a povrchem L v exponentu silneˇ ovlivnˇuje
proud I , proto dokážeme meˇrˇit i velmi malou zmeˇnu této vzdálenosti. δ je penetracˇní
hloubka bariéry.
Výsledný obraz vzniká tak, že proud I z rovnice (1.1) udržujeme konstantní, tím zu˚-
stává nemeˇnná vzdálenost mezi hrotem a vzorkem L. Pomocí piezoskeneru zajišt’ujeme
pohyb vzorku a tento meˇrˇíme. Posun je trˇeba rˇídit ve vertikální ose pro udržení konstantní
výšky nad povrchem vzorku a v rovineˇ meˇrˇeného vzorku pro rastrování plochy. Piezos-
kener se posouvá podle hodnoty napeˇtí, které na neˇj prˇivedeme, viz dále. Výsledný obraz
je tedy záznamem napeˇtí prˇivádeˇného na tento piezoskener.
1.2 AFM
Rastrovací mikroskop atomárních sil, dále jen AFM, využívá interakce povrchu a tenké
špicˇky hrotu. Mezi hrotem a atomy na povrchu vzorku pu˚sobí atomární síly, tyto vychylují
1Angström je jednotka mimo soustavu SI, která dobrˇe vystihuje atomární rozmeˇry, a pro její velikost platí
1 Å= 10−10 m.
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hrot. Natocˇení hrotu mu˚že být detekováno následujícími zpu˚soby a prˇevádeˇno pomocí
zpeˇtné vazby na výsledný obraz.
• Interferometricky
Upevneˇní hrotu slouží jako odrazová plocha pro optický svazek na kterém mu˚žeme
pozorovat interferencˇní posun.
• Kapacitneˇ
Mezi ramenem hrotu a druhou elektrodou vznikne kondenzátor o kapaciteˇ, která se
meˇní prˇi zmeˇneˇ vzdálenosti teˇchto elektrod.
• Piezo senzorem
Prˇi deformaci piezokeramiky sledujeme zmeˇnu odporu, nebo meˇrˇíme na neˇm vzniklé
napeˇtí.
• Odrazem laserového svazku
Detekce odrazu laserového svazku od raménka hrotu do cˇtyrˇsegmentové fotodiody
oznacˇované jako PSD (Positional Sensitive Detector), tento princip je použit na AFM
sloužícím v laboratorˇi ÚFI a bude popsán dále.
Signál z detektoru je zaznamenáván prˇi rastrování vzorku hrotem pomocí piezo skeneru
a následneˇ je z neˇj poskládán obraz. Rastrováním povrchu hrotem nám takto vzniká ob-
raz vychýlení hrotu. Mikroskop mu˚že pracovat v ru˚zných režimech a tím detekovat ru˚zné
druhy sil. Tyto režimy se deˇlí na kontaktní a bezkontaktní. Kontaktní se navíc deˇlí na režim
konstantní síly, kdy se prˇi rastrování udržuje vychýlení raménka nemeˇnné a na režim kon-
stantní výšky, prˇi kterém se nemeˇní piezomanipulátorem vzdálenost od hrotu, ale rastruje
se povrch a sleduje se vychýlení raménka. V bezkontaktním módu jsou detekovány vzdálené
van der Waalsovy síly, jelikož jejich velikost klesá se vzdáleností, je trˇeba užít speciální me-
chanismy na jejich detekci viz [2]. Další druhy meˇrˇení lze provádeˇt hroty vyrobené z od-
lišného materiálu. Naprˇíklad pokovení hrotu feromagnetickým materiálem nám dovolí
sledovat magnetickou strukturu povrchu.
1.2.1 Rozdeˇlení sil pu˚sobících na hrot
V této kapitole je uveden strucˇný prˇehled sil, které figurují v interakci mezi hrotem a sní-
maným vzorkem, více viz [2].
Blízké síly
Síly zpu˚sobené prˇekryvem vlnových funkcí elektronu˚. Jejich dosah je méneˇ než 1 nm. Tyto
síly popisuje naprˇíklad odpudivá složka Lennard-Jonesova potenciálu [1]. Je velice obtížné
meˇrˇit tyto síly pomocí AFM, ale otvírají možnosti k atomárnímu rozlišení AFM.
Van der Waalsovy síly
Van der Waalsovy síly vznikají jako slabá mezimolekulová interakce. V prvním prˇiblížení
lze považovat látku jako kontinuum a Van der Waalsovy síly za aditivní. Na základeˇ teˇchto
zjednodušení se vyjádrˇí interakce mezi hrotem a vzorkem vztahem, odvozeným v [2],
F =
HR
6D2
, (1.2)
4
kdeH je materiálová Hamakerova konstanta,R pru˚meˇr hrotu aD vzdálenost mezi hrotem
a povrchem.
Elektrostatické síly
Síly mezi bodovými náboji obsaženými ve hrotu a rozloženými na povrchu vzorku jsou
popisovány Coulombovým zákonem.
Magnetické síly
Síly pu˚sobící na magnetické dipóly vložené do magnetického pole. Jejich detekci lze pro-
vádeˇt magnetickými hroty.
Kapilární síly
Prˇi styku materiálu s hrotem na vzduchu dochází ke kondenzaci par, tento jev zpu˚sobí
vznik kapilárních sil pu˚sobících na hrot. Tyto síly se uplatní prˇi meˇrˇení na vzduchu. Tento
jev lze potlacˇit umísteˇním do UHV, cˇi ponorˇením vzorku do kapaliny. O konstrukci a ná-
Obrázek 1.1: Princip AFM s detekcí odrazu laserového svazku pomocí PSD.
vrhu AFM/STM se dozvíme více v [3], [4] a podrobneˇjší fyzikální popis najdeme v [2].
1.3 Piezoelektrický jev
Pokud je piezoelektrický materiál stlacˇován, dojde uvnitrˇ neˇho ke vzniku elektrického
pole, naopak pokud jej prˇipojíme ke zdroji napeˇtí, deformuje se. Tuto vlastnost neˇkterých
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materiálu˚ objevili v roce 1880 Jacques a Pierre Curieovi na krˇemenném krystalu. Jev se
uplatnˇuje prˇi ochlazení materiálu pod Curieho teplotu, kdy dojde k protažení krystalové
bunˇky. Takto deformovaná bunˇka se v elektrickém poli chová jako elektrický dipól, více
uvedeno v [9]. Druhy piezoelektrických materiálu˚ dle [12] jsou :
• Krystalické látky
Veˇtšina krystalických látek ve všech soustavách vykazuje piezoelektrické vlastnosti
v závisloti na zvoleném rˇezu krystalem.
• Polykrystalické látky
Mezi neˇ se rˇadí nejcˇasteˇji používaná piezoelektrická keramika, což je obvykle tuhý
roztok zpolarizováný velmi silným elektrickým polem.
• Polární polymery
Organické sloucˇeniny vykazující piezoelektrický jev, jejich výroba je velmi nárocˇná.
Piezoelektrický materiál se mu˚že chovat jako generátor elektrického pole nebo naopak
jako mechanický akcˇní cˇlen ovládaný elektrickým polem. Tato práce se nadále bude za-
bývat prˇípadem druhým, jelikož piezokeramický materiál slouží k vytvárˇení pohybu pro
natácˇení zrcátek v laboratorním AFM/STM. Vztah pro malé deformace piezokeramického
elementu vychází z Hookova zákona
e = sτ, (1.3)
kde e je tenzor malých deformací, s tenzor elastických modulu˚ a τ tenzor napeˇtí v bodeˇ
teˇlesa. Pro dielektrické materiály dále mu˚žeme urcˇit elektrickou indukci, dle vztahu
~D =  ~E, (1.4)
prˇicˇemž ~E je elektrická intenzita a  permitivita materiálu2. U piezokeramických materiálu˚
dojde k propojení teˇchto dvou zákonu˚ pomocí tenzoru piezoelektrické nábojové konstanty
d a tedy pro piezokeramický materiál platí
e = sEτ + d ~E, (1.5)
kde sE je poddajnost prˇi konstantním elektrickém poli urcˇeném elektrickou intenzitou ~E.
Pokud nedochází k velkým mechanickým záteˇžím lze prˇedchozí vztah zjednodušit na
e = d ~E. (1.6)
Pro elektrickou indukci v piezokeramickém materiálu platí
~D = dτ + T ~E, (1.7)
prˇicˇemž T je tenzor permitivity prˇi konstantním napeˇtí τ .
1.3.1 Deformacˇní smeˇry
Z prˇedcházejícího obecného popisu prˇejdeme k popisu jednotlivých, pro pohyb používa-
ných, smeˇru˚ deformace. Smeˇr deformace piezokeramického materiálu je urcˇen smeˇrem
intenzity prˇipojeného elektrického pole vu˚cˇi smeˇru polarizace. Všechny udávané vztahy
platí s omezením pro oblasti lineárního chování.
2Permitivita materiálu je urcˇená jako  = 0r , kde 0 je permitivita vakuua a r relativní permitivita.
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Podélný
Smeˇr polarizace piezokeramického segmentu odpovídá smeˇru vektoru intenzity prˇilože-
ného elektrikého pole. Velikost prodloužení ∆T se rˇídí vztahem
∆T = U d33, (1.8)
kde d33 je piezoelektrická nábojová konstanta pro podélný smeˇr polarizace aU je prˇiložené
napeˇtí.
Obrázek 1.2: Podélná deformace piezokeramického segmentu.
Prˇícˇný
Z hlediska smeˇru polarizace k elektrickému poli je to stejné, jako v prˇípadeˇ podélné de-
formace, ale nyní se zajímejme o prˇícˇnou deformaci, která je závislá na rozmeˇrech piezo-
keramického segmentu. Tento jev si lze vysveˇtlit tím, že prˇícˇinou prodloužení je elektrické
pole uvnitrˇ materiálu. Jelikož v prˇícˇném smeˇru pole nepu˚sobí deformace je závislá na po-
délném prodloužení. Velikost prˇícˇného prodloužení ∆L se rˇídí vztahem
∆L =
U d31 L
T
, (1.9)
kde d31 je piezoelektrická nábojová konstanta pro prˇícˇný smeˇr.
Obrázek 1.3: Prˇícˇná deformace piezokeramického segmentu.
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Strˇihový
Aby bylo možno dosáhnout strˇihové deformace piezokeramického segmentu prˇipojíme
elektrické pole kolmo ke smeˇru polarizace. Pro strˇih platí vztah
∆X = U d15, (1.10)
kde d15 je piezoelektrická nábojová konstanta pro strˇih.
Obrázek 1.4: Strˇihová deformace piezokeramického segmentu.
1.3.2 Souhrn vlastností piezokeramických materiálu˚
Podrobneˇjší popis vlastností piezokeramických materiálu˚ lze získat na stránkách výrobcu˚
[15], [16], [17] a [9], nebo také v literaturˇe [5], [8] a [19]. V bodech jmenujme další du˚ležité
vlastnosti:
• Rychlost reakce piezokeramiky jako zhruba trˇetina periody hlavní rezonancˇní frek-
vence piezokeramického segmentu, záleží na stabiliteˇ napájecího zdroje.
• Piezokeramický materiál podléhá tecˇení prˇi pomalé statické deformaci.
• Materiálové charakteristiky jsou závislé na teploteˇ.
• Existují rezonancˇní frekvence prˇi kterých dochází k nejefektivneˇjšímu prˇenosu vý-
konu z piezokeramického prvku do prostrˇedí, jak prˇi vytvárˇení zvuku, tak v oblasti
mechanických pohybu˚.
• Závislost deformace na napeˇtí se rˇídí hysterezní smycˇkou, jež se pro jednoduchost
nahrazuje prˇímkou, viz obrázek 1.5.
1.4 Teorie trˇení
Popis styku dvou teˇles a jejich vzájemné interakce je složitý nelineární problém, který
je popisován teoriemi trˇení na ru˚zných úrovních složitosti. Jejich prˇehled najdeme naprˇ.
v [7]. Na tomto místeˇ bude popsán pouze jednodušší z modelu˚, oznacˇovaný jako Coulom-
bu˚v. Podle neˇho pro statickou trˇecí sílu platí
~Fs = −~Fap, (1.11)
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Obrázek 1.5: Hysterezní krˇivka piezokeramického materiálu, prˇevzato z [15].
kde ~Fap je síla pu˚sobící v rovineˇ prˇípadného kluzu. Je zrˇejmé, že ~Fs pu˚sobí proti této síle.
Vztah (1.11) platí pouze s podmínkou
Fap < µsFN , (1.12)
prˇicˇemž µs je statický koeficient trˇení a FN velikost normálové síly pu˚sobící na teˇleso.
Podmínku je trˇeba doplnit pocˇátecˇní nulovou rychlostí mezi povrchem a teˇlesem. Prˇi na-
stoupení pohybu, kdy prˇestane platit podmínka (1.12), uvažujeme dynamickou trˇecí sílu,
která pu˚sobí proti smeˇru pohybu teˇlesa a její velikost je urcˇena jako
Fd = µdFN . (1.13)
Podmínku jejího trvání lze vyjádrˇit jako
v > 0, (1.14)
kde v je okamžitá rychlost teˇlesa.
1.4.1 Vliv UHV na koeficient trˇení
Dle [18] ve vakuu chybí na povrchu vrstvicˇka oxidu˚ a vody, což vede ke zvýšení statického
i dynamického koeficientu trˇení. V [6] se uvádí, že trˇecí koeficienty ve vakuu závisí na
prˇítlacˇné síle, s veˇtší velikostí této síly klesá koeficient trˇení a prˇibližuje se koeficientu trˇení
za atmosférického tlaku. Dalším možným vlivem je drsnost povrchu˚ stykových ploch, více
viz [6].
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Kapitola 2
Optimalizace a meˇrˇení
piezoelektrických posuvu˚
Tato kapitola se zabývá hlavneˇ zjišteˇním parametru˚ pohybu piezoelektrického motoru
urcˇeného k natácˇení zrcátek a v další fázi optimalizací rˇídicích pulzu˚. Byl navržen po-
stup, provést nejprve optimalizaci za normálního atmosférického tlaku a v dalších krocích
v UHV. Bylo trˇeba urcˇit, které aspekty nejvíce ovlivnˇují rychlost pohybu piezoelektrického
motoru. Na obrázku 2.1 je ukázáno blokové schéma meˇrˇení. Dále budou vyobrazené bloky
popsány jednotliveˇ spolu s dílcˇími meˇrˇeními.
Obrázek 2.1: Blokové schéma meˇrˇení.
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2.1 Piezoelektrický motor
Jak již bylo zminˇováno, vychýlení hrotu mikroskopu atomárními silami je sledováno po-
mocí PSD. Prˇi každé výmeˇneˇ hrotu nebo meˇrˇeného vzorku je trˇeba zameˇrˇit svazek laseru
znovu na raménko hrotu mikroskopu a tento odražený svazek je trˇeba dále smeˇrovat na
PSD. To se provádí mechanismem natácˇení zrcátek pomocí piezoelektrických motoru˚ na
principu oznacˇovaném jako slip-stick.
2.1.1 Slip-stick pohyb
Tento mechanismus je založen na principu tlacˇení teˇlesa trˇecí silou a prˇi prˇekrocˇení její ma-
ximalní hodnoty, jak je popsáno v kapitole 1.4, dojde k proklouznutí a teˇleso se pohybuje
po povrchu díky své setrvacˇnosti a je brždeˇno dynamickou trˇecí silou. Tento druh pohybu
je využit pro piezoelektrický motor, který dokáže otácˇet zrcátkem ve všech prostorových
smeˇrech. Akcˇním cˇlenem pro vytvárˇení pohybu je segment vyrobený z piezokeramického
materiálu PIC131 zapojený ve strˇihovém módu. Strˇihová deformace piezokeramického
segmentu je popsána v kapitole 1.3.1 vztahem (1.10). Na obrázku 2.2 je vyobrazen pru˚beˇh
pohybu, který je generován napeˇt’ovým pulzem beˇhem jedné periody. V první fázi roste
Obrázek 2.2: Slip-stick pohyb.
napeˇtí mezi elektrodami piezokeramického segmentu, dochází k jeho strˇihu a teˇleso, v na-
šem prˇípadeˇ kulicˇka, se zacˇíná pomalu otácˇet díky statické trˇecí síle. Druhá fáze pohybu
nastane v okamžiku, kdy napeˇtí Up dosáhne maxima, v našem prˇípadeˇ UpMAX = 200 V,
a rychle klesne k nule. Hrana rychlé zmeˇny napeˇtí zpu˚sobí velké zrychlení piezokeramic-
kého segmentu proti smeˇru pohybu kulicˇky. Ta proklouzne a piezokeramický segment se
rychle vrátí do svého pu˚vodního tvaru. Kulicˇka se otácˇí, dokud není její pohybová energie
vycˇerpána trˇecí silou.Periodickým vytvárˇením pulzu˚ dochází ke kontinuální rotaci ku-
licˇky.
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2.1.2 Mechanismus motoru
Na obrázku 2.3 je znázorneˇn nákres piezoelektrického motoru. Piezokeramické segmenty,
umísteˇné ve stykových bodech kulicˇky a rohového rámu, zajišt’ují slip-stick pohyb ve
trˇech prostorových osách. Kulicˇka je tlacˇena do rohu pomocí magnetu, jenž zajišt’uje vznik
trˇecích sil. Vyrobní výkresovou dokumentaci lze nalézt v [4].
Obrázek 2.3: Nákres rozloženého piezoelektrického motoru.
2.1.3 Urcˇení vychýlení svazku
Pro zmeˇrˇení pohybu piezoelektrického motoru bylo využito stejného principu jako prˇi
promeˇrˇování povrchu vzorku mikroskopem AFM, ale namísto vlastního vzorku byla do
držáku upnuta odrazná plocha, která odrážela svazek. Beˇhem beˇžného meˇrˇení se laserový
svazek odráží od raménka meˇrˇicího hrotu, jenž byl vyjmut. Prˇi zjišt’ování vlastností po-
hybu motoru putuje svazek prˇes první zrcátko od odrazné plochy až ke druhému zrcátku
a odtud do PSD. Odraz svazku na druhém zrcátku je vyobrazen na obrázku 2.4. Zrcátko
Obrázek 2.4: Odraz paprsku˚ na zrcátku.
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je prˇipevneˇno na kulicˇce, kterou je otácˇeno slip-stick mechanismem, jak již bylo uvedeno.
Prˇi natocˇení se svazek posouvá po PSD a ten tento posuv detekuje. Na obrázku jsou také
naznacˇeny úhly v trojúhelnících sloužících pro odvození prˇepocˇtu smykového posunu
piezokeramiky projevujícího se posunem svazku po PSD. ProX , jako smykový posun pie-
zokeramického segmentu, což je totéž jako posun okrajového bodu kulicˇky, z geometrie
usporˇádání platí
X
r
= tanα, (2.1)
kde r je polomeˇr kulicˇky o hodnoteˇ 6 mm. Dále z geometrie plyne
y
l
= tan 2α, (2.2)
kde y je posun svazku na PSD a l = 35 mm vzdálenost mezi zrcátkem a PSD. Pokud je
použita aproximace prˇedpokladu malých úhlu˚, tedy tanα=˙α, vztah 2.2 lze zjednodušit
výrazem
X=˙
ry
2l
. (2.3)
2.2 PSD
Position Sensitive Detector1 segmentového typu je fotodioda rozdeˇlená na cˇtyrˇi cˇásti ozna-
cˇené dle obrázku 2.5. Jednotlivé segmenty lze použít pro meˇrˇení intenzity dopadajícího
sveˇtla, pomocí výstupu na každém z nich. Pro zjišt’ování polohy laserového svazku bylo
Obrázek 2.5: Znacˇení segmentu˚ PSD.
použito diferenciálního meˇrˇení intenzity mezi jednotlivými segmenty. Intenzita je u foto-
diody prˇímo úmeˇrná její vododivosti, respektive úbytku napeˇtí mezi jejími elektrodami.
Odecˇtením úbytku napeˇtí mezi jednotlivými segmenty dle vztahu (2.4) získáme diferenci-
ální napeˇtí vyjadrˇující rozdíl v intenziteˇ mezi pravou a levou polovinou PSD.
UdH = (UA + UC)− (UB + UD), (2.4)
kde UA,UB ,UC a UD jsou jednotlivá napeˇtí elektrod segmentu˚ A, B, C, a D proti zemi. Ver-
tikální smeˇr pohybu svazku byl meˇrˇen pomocí diferenciálního napeˇtí urcˇeného vztahem
UdV = (UA + UB)− (UC + UD). (2.5)
Více viz výrobce [14].
1Neˇkdy bývá specifikován pomocí zkratky PSPD z Position Sensitive Photo-Detector
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2.2.1 Urcˇení vzdálenosti pomocí PSD
Aby mohla být zmeˇrˇena závislost rychlosti pohybu piezoelektrického motoru na tvaru
pulzu˚ a jejich frekvenci, bylo trˇeba užít prˇepocˇtu diferenciálního napeˇtí na vzdálenost,
kterou urazil laserový svazek na PSD. Pro tento prˇepocˇet bylo prˇedpokládáno, že dife-
renciální napeˇtí je lineárneˇ závislé na vychýlení laserového svazku. Prˇi celkovém meˇrˇení
nebylo trˇeba vždy prˇepocˇítávat diferenciální napeˇtí na vzdálenost a to tehdy pokud svazek
laseru urazil celou vzdálenosti v rozmezí Ud = −6 V do Ud = 6 V do stanoveného cˇaso-
vého limitu. Graf na obrázku 2.6 popisuje závislost mezi Ud a posunem svazku na PSD.
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Obrázek 2.6: Diferenciální napeˇtí na PSD v pru˚beˇhu posunu laserového svazku.
Tento záznam byl proveden prˇi pohybu2 zrcátkem pro frekvenci pulzu˚ 100 Hz. Každý bod
na grafu znázornˇuje hranu periody napeˇt’ového pulzu. Prˇejezd svazku prˇes PSD probíhal
kontinuálneˇ, tudíž každému pulzu odpovídá konstantní dráha svazku. Toto bylo oveˇrˇeno
projíždeˇním svazku prˇes celý rozmeˇr PSD s detekcí jejích krajních hran, kde nastal po-
kles diferenciálního napeˇtí. Prˇi nízkých frekvencích byl pocˇet pulzu˚ potrˇebných na prˇejetí
celé oblasti PSD konstantní. Pomocí tohoto meˇrˇení byla urcˇena délka, o kterou se laserový
svazek posunul na PSD za jeden napeˇt’ový pulz. Je urcˇena vztahem
a′ =
a
N
, (2.6)
2Pohyb byl ve smeˇru vprˇed, vysveˇtleno dále.
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kde a = 3 mm je rozmeˇr PSD a N pocˇet pulzu˚ pušteˇných do piezokeramického segmentu.
Kombinací se vztahem (2.3) získáme vzdálenost X ′, o kterou se bod na obvodu kulicˇky
posune vu˚cˇi piezokeramice za jeden napeˇt’ový pulz.
X ′ =
ra
2Nl
. (2.7)
V tabulce 2.1 jsou vyobrazeny nameˇrˇené pocˇty pulzu˚, které byly potrˇeba k prˇejetí PSD prˇes
celou její délku pro odlišné smeˇry a neˇkolik nízkých frekvencí. Bylo oveˇrˇeno, že je možné
Tabulka 2.1: Pocˇty pulzu˚ a výpocˇet ujeté vzdálenosti X ′.
smeˇr fHz N
X′
nm
vprˇed 10 4555 56,5
vzad 10 4880 52,7
vprˇed 50 4532 56,7
vzad 50 5306 48,5
vprˇed 100 4497 57,2
vzad 100 5284 48,7
vprˇed 100 4616 55,7
vzad 100 4994 51,5
provést velmi prˇesneˇ linearizaci závislosti posunu laserového svazku po PSD pokud se
pohybujeme kolem Ud = 0 V (viz graf 2.6). Jelikož je znám posun bodu na obvodu kulicˇky
za jeden pulz X ′, lze urcˇit závisloslost mezi Ud a délkou dráhy bodu na obvodu kulicˇky
X . Ta se rˇídí vztahem
X =
X
′
N0
Ud0
Ud, (2.8)
kde N0 je pocˇet pulzu˚ na vzdálenosti odpovídající diferenciálnímu napeˇtí Ud0.
2.2.2 Urcˇení nábojové konstanty d15
Bylo provedeno meˇrˇení závislosti Ud na strˇihové deformaci piezokeramického segmentu
v rámci jednoho pulzu. Tento pulz trval T = 10 s a jeho tvar odpovídal parabolické funkci
napeˇtí na piezokeramickém segmentu
Up = UpMAX
(
t
T
)2
, (2.9)
kde t je cˇas. Na PSD bylo v pru˚beˇhu meˇrˇeno Ud, zobrazené v závislosti na cˇase v grafu na
obrázku 2.7 spolu s napeˇtím na piezokeramickém segmentu Up a posunem obvodového
bodu kulicˇky X . V tomto grafu je také možné pozorovat úcˇinný posuv na jeden pulz, kde
prˇibližneˇ u = 65 nm. Nedojde k úplnému proklouznutí kulicˇky, jelikož je z technických du˚-
vodu˚ nemožné provést ideální skokovou zmeˇnu napeˇtí. Pro výpocˇet nábojové konstanty
d15 dle vztahu (1.10) platí
d15 =
X
pUp
, (2.10)
kde parametr p = 2 vyjadrˇuje pocˇet piezokeramických segmentu˚ nezávisle nalepených a
elektricky oddeˇlených v jediném pohyblivém bloku. V grafu na obrázku 2.8 je vynesena
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Obrázek 2.7: Pru˚beˇh pomalé zmeˇny piezokeramiky.
závislost Xp na Up. Pokud body proložíme prˇímkou, tak její smeˇrnice vyjadrˇuje práveˇ ná-
bojovou konstantu d15. V našem prˇípadeˇ byla nameˇrˇena nábojová konstanta o hodnoteˇ
d15 = 0.279 nm V−1. Výrobcem urcˇená hodnota této konstanty, pro použitý piezokera-
mický materiál v piezolektrickém motoru, je d15 = 0.440 nm V−1. Rozdíl mezi nameˇrˇenou
hodnotou a výrobcem udávanou hodnotou mohl vzniknout stárnutím piezokaramického
materiálu.
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Obrázek 2.8: Pru˚beˇh pomalé smykové deformace piezokeramického segmentu.
2.3 Tvary pulzu˚
Tvar napeˇt’ového napájecího pulzu byl urcˇen mocninnou funkcí, prˇicˇemž probíhala zmeˇna
mocniny urcˇené parametrem m ve vztahu
Up = UpMAX (tf)
m , (2.11)
kdeUpMAX = 200 V je amplituda, f frekvence pulzu˚ a t cˇas od pocˇátku jednotlivého pulzu.
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Obrázek 2.9: Pulzy ve smeˇru vprˇed pro m = 2, m = 1 a m = 12 .
Tvar pulzu také urcˇuje smeˇr pohybu. Pro pohyb vprˇed platí definice (2.11). Aby bylo
dosaženo pohybu vzad, je trˇeba jednotlivé pulzy zrcadloveˇ otocˇit podél horizontální osy.
Vzorky pulzu pro ru˚zné mocniny prˇi f = 1 600 Hz je možné shlédnout na prvním obrázku
2.9 pro pohyb vprˇed a na obrázku 2.10 pro pohyb vzad.
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Obrázek 2.10: Pulzy ve smeˇru vzad pro m = 2, m = 1 a m = 12 .
2.4 Použitý hardware
Generování signálu utvárˇejícího tvar napájecích napeˇt’ových pulzu˚ smýkajících piezoke-
ramickými segmenty, tak i meˇrˇení signálu z PSD urcˇující polohu svazku, bylo zajišteˇno
signálovými AD/DA3 prˇevodníky firmy National Instruments, parametry viz [13]. Zesí-
lení napájecího signálu zajišt’oval zesilovacˇ sestavený kolegou ing. Novácˇkem. Výstupní
signál z DA prˇevodníku byl v rozsahu od 0 V do 4 V a po zesílení zesilovacˇem napájel
piezokeramické segmenty pulzy v rozsahu od 0 V do 200 V. Zesílení a zapojení meˇrˇeného
signálu na PSD bylo realizováno pomocí zesilovacˇe, který je beˇžneˇ používán prˇi meˇrˇení
s laboratorním prˇístrojem AFM/STM.
2.5 Popis meˇrˇicího programu
Meˇrˇicí program byl napsán v programovacím jazyce C++, který dovoluje ovládání prˇe-
vodníku˚ National Instrumens pomocí knihoven k tomu urcˇených. Program se skládá z neˇ-
kolika oddeˇlených trˇíd:
NiDeviceDrv
Trˇída zapouzdrˇující ovládání signálových prˇevodníku˚ NI. Ze zacˇátku nebylo úplneˇ
jisté, zda se budou používat prˇímo typy teˇchto prˇevodníku˚, proto bylo nejlepším
rˇešením zapouzdrˇení standardního ovladacˇe National Instruments. Navíc tato trˇída
dovoluje zámeˇnnost prˇevodníku˚ NI.
measureObject
Trˇída zajišt’ující vlastní meˇrˇení prˇi jednom pru˚jezdu svazku po PSD. Prˇevodník ge-
nerující signál vyvolává prˇi každém novém pulzu událost, prˇi které je meˇrˇeno napeˇtí
na PSD a toto dále vyhodnocováno.
motionObject
Tato trˇída má spolecˇného rodicˇe s trˇídou measureObject, zajišt’uje pohyb svazku
prˇed meˇrˇením a také kalibraci svazku. Tato situace nastane v prˇípadeˇ najetí na urcˇi-
tou hodnotu rozdílového napeˇtí PSD nebo na hranu PSD.
sample
Trˇída pro práci s polem hodnot typu double urcˇeného pro uchovávání vzorku˚ dat
3Analog Digital/Digital Analog prˇevodník slouží ke konverzi analogového signálu na cˇíslicový a naopak.
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pro prˇevodníkovou kartu. Dokáže nacˇtením pulzu ze souboru nebo vytvorˇením
mocninného pulzu vložit data do tohoto pole. Prˇi vytvárˇení pulzu˚ zohlednˇuje nasta-
venou frekvenci pulzu. Obsahuje funkci umožnˇující prˇevod pulzu pro pohyb vprˇed
na pulz pro pohyb vzad cˇi naopak.
TeFiSe
Trˇída urcˇená pro nacˇtení nastavení experimentu ze souboru a uchovávání tohoto
nastavení v pru˚beˇhu meˇrˇení.
measureRecord
Trˇída vytvárˇející záznamy nameˇrˇených dat a zapisuje tyto data do souboru.
Dále byla použita knihovna FoxToolkit4 [11] pro práci s poli, textovými rˇeteˇzci a dalšími
beˇžnými datovými strukturami. Na obrázku 2.11 je znázorneˇno jádro algoritmického rˇe-
šení.
4Knihovna FoxToolkit je zverˇejneˇna pod licencí General Public Licence [10].
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Obrázek 2.11: Vývojový diagram pro algoritmické rˇešení experimentu.
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2.6 Mechanismus meˇrˇení
Již v prˇedchozí kapitole byl uveden algoritmus meˇrˇení. Nyní se budeme zabývat detail-
neˇjším popisem vlastního meˇrˇení rychlosti pohybu piezoelektrického motoru v závislosti
na tvaru pulzu˚ a jejich frekvenci. V pru˚beˇhu meˇrˇení byl zaznamenáván cˇas, než piezo-
elektrický motor natocˇí zrcátko tak, že laserový svazek urazí na PSD dráhovou výchylku
odpovídající diferenciálnímu napeˇtí od Ud = −6 V do Ud = 6 V. Jelikož Ud se pohybovalo
na PSD v maximálních mezích −10 V÷10 V, bylo vytvorˇeno ochranné pásmo v rozsahu
−8 V÷8 V. Pokud se svazek dostal za ochranné pásmo, tak došlo k zastavení meˇrˇení a sva-
zek byl zkalibrován na pocˇátecˇní hodnotu Ud následujícího meˇrˇení. Pohyb mezi meˇrˇením
byl zajišteˇn tvarem a frekvencí pulzu, prˇi kterém byl již drˇíve oveˇrˇen pohyb. Jednotlivá meˇ-
rˇení byla vždy provádeˇna pro tvar pulzu prˇedpokládající pohyb vprˇed a vzad. Postupneˇ
byly promeˇrˇeny rychlosti pohybu pro pulzy ru˚zných frekvencí od 800 Hz až do 16 000 Hz
a ru˚zných tvaru˚. Je trˇeba uvést, že frekvence byly skenovány postupným ru˚stem pocˇtu
vnitrˇních tiku˚5 prˇevodníku na jeden pulz. To vede k nerovnomeˇrnému kroku frekvence.
Pro prˇípad, že neˇkteré tvary cˇi frekvence pulzu zpu˚sobí velmi pomalý pohyb, byl sta-
noven cˇasový limit, respektive maximální pocˇet period pulzu˚ na jedno meˇrˇení. Pokud byl
tento limit prˇekrocˇen, byla provedena kalibrace svazku do pocˇátecˇní polohy následujícího
meˇrˇení.
2.6.1 Zpracování nameˇrˇených dat
Pro jednotlivá meˇrˇení byla na základeˇ pocˇtu pulzu˚ dopocˇítána pru˚meˇrná rychlost. Pro
lepší možnost srovnání je podeˇlena dveˇma, aby rychlost odpovídala jednomu piezokera-
mickému segmentu. Ve skutecˇnosti jsou totiž na sobeˇ nalepeny dva oddeˇlené segmenty.
Vzdálenost byla urcˇena v kapitole 2.2.1 (viz tabulku 2.1). Pokud pulz nebyl vyhovující a
svazek neurazil vzdálenost do stanoveného limitu, byla vzdálenost dopocˇítána dle vztahu
(2.8).
2.7 Zobrazení výsledku˚ meˇrˇení
Nameˇrˇené pru˚meˇrné rychlosti v závislosti na frekvenci pulzu˚ a exponentu mocninné fun-
kce jsou vyobrazeny pomocí barvených map na obr. 2.12, 2.13, 2.14 a 2.15. Vždy prˇipadají
dveˇ mapy pro pohyb vprˇed a vzad jednomu vyobrazení v rozsahu f = 800 Hz÷16 000 Hz
a druhému vyobrazení v detailu f = 800 Hz÷2 000 Hz. Mu˚žeme si všimnout, že v oblasti
do cca f = 2 000 Hz je silný vliv exponentu mocninné funkce, kdežto od 2 000 Hz, kde
nastává zlom, je vliv minimální. Oblast do f = 2 000 Hz mu˚žeme nazvat oblastí statickou.
Pásmo blízké 2 000 Hz oznacˇme kritickým bodem a prˇi frekvencích nad 2 000 Hz mluvme
o dynamické oblasti. Je možné domnívat se, že ve statické oblasti po proklouznutí kulicˇky
dochází k jejímu rychlému zastavení, viz cˇást 2.1.1. Pokud je zaveden tento prˇedpoklad a
vycházíme-li z 2. Newtonova pohybového zákona v jednorozmeˇrném prˇípadeˇ
F = mx¨, (2.12)
dále se lze domnívat, aby bylo dosaženo nejrychlejšího pohybu, pro urychlující sílu platí
zrˇejmeˇ F = FsMax a dle podmínky (1.13) vyplývá
FsMax = µd |FN | , (2.13)
5Tím je myšlena perioda vzorkovací frekvence tohoto DA prˇevodníku.
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následneˇ dojdeme k vyjádrˇení
x¨ =
µd |FN |
m
. (2.14)
Z tohoto výsledku lze vyvodit, že pravdeˇpodobneˇ nejvyšší rychlost bude dosažena prˇi
rovnomeˇrném zrychlení na povrchu piezokeramického segmentu. Tomu odpovídá pulz
urcˇený vztahem (2.11) s exponentem m = 2. Je zrˇejmé, že další prˇímý vliv na rychlost
má frekvence. Z prˇedcházejících vztahu˚ by bylo možné odvodit µs, ale pouze pro jedno-
dušší mechanismus piezoelektrického motoru. Jelikož kulicˇka má dva body styku s po-
honnými piezokeramickými segmenty, není triviálním problémem urcˇit rozložení sil ve
styku. Z map se lze domnívat, že do f=2 000 Hz je rychlost piezokeramického motoru
úmeˇrná frekvenci. Nejvýrazneˇjším prvkem na vyobrazených závislostech jsou podélné
pruhy. Lze se domnívat, že odpovídají vlastním frekvencím systému. Výskyt teˇchto vlast-
ních frekvencí prˇibližneˇ reciprocˇneˇ závisí na frekvenci f .
Obrázek 2.12: Mapa rychlosti na povrchu piezokeramického segmentu prˇi pulzech prˇed-
pokládající pohyb vprˇed.
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Obrázek 2.13: Detail statické oblasti mapy rychlosti na povrchu piezokeramického seg-
mentu prˇi pulzech prˇedpokládající pohyb vprˇed.
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Obrázek 2.14: Mapa rychlosti na povrchu piezokeramického segmentu prˇi pulzech prˇed-
pokládající pohyb vzad.
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Obrázek 2.15: Detail statické oblasti mapy rychlosti na povrchu piezokeramického seg-
mentu prˇi pulzech prˇedpokládající pohyb vzad.
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Kvu˚li veˇtší prˇehlednosti a zjednodušení, budou další sledované jevy a závislosti po-
pisovány na meˇrˇeních bez zmeˇny exponentu, který urcˇuje tvar pulzu. Na následujících
grafech jsou vyobrazeny závislosti rychlosti v smyku povrchu jednoho piezokeramického
segmentu na frekvenci f .
2.7.1 Oveˇrˇení prˇesnosti meˇrˇení
Prˇi meˇrˇení všech závislostí bylo trˇeba udržovat zrcátka stále ve stejném nastavení, aby bylo
možné tyto závislosti porovnávat. Toto bylo dodrženo po celou dobu provádeˇní násle-
dujících meˇrˇení. K veˇtší veˇrohodnosti nameˇrˇených hodnot byla provedena dveˇ naprosto
identická meˇrˇení. V grafu na obrázku 2.16 je prˇedkládán jejich záznam. Ten ukazuje, že
se meˇrˇení shodují i v jemneˇjších detailech. S prˇiblížením oblastí v nižších frekvencích do
2 000 Hz lze konstatovat, že jemné rozkolísání v této oblasti není šum, ale možný projev
vlastních frekvencí.
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Obrázek 2.16: Srovnání dvou meˇrˇení za stejných podmínek.
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2.7.2 Vliv tvaru pulzu z hlediska smeˇru
Odlišnost tvaru pulzu z hlediska smeˇru pohybu byla již popsána v cˇásti 2.3. Mohli bychom
prˇedpokládat, že závislost rychlosti pro smeˇr pohybu vprˇed i vzad bude totožná. Z grafu
na obrázku 2.17 ovšem plyne, že tomu tak ve skutecˇnosti není. Z hlediska projevu prˇed-
pokládaných vlastních frekvencí, lze rˇíci, že jsou prˇibližneˇ stejné pro oba smeˇry. Nejveˇtší
odlišnost nastává ve statické oblasti frekvencí do 2 000 Hz. Tento jev si lze zrˇejmeˇ vysveˇt-
lovat omezením zesílení napájecího signálu. Jelikož piezokeramický segment se chová i
jako kondezátor, který lze rychleji vybít než nabít, což pravdeˇpodobneˇ zpu˚sobuje horší
prokluz, a proto menší rychlost prˇi použití pulzu pro smeˇr vzad. Celkoveˇ pomalejší po-
hyb vzad je též možno pozorovat z barvených rychlostních map. Tento problém lze vyrˇe-
šit symetrickým zesilovacˇem, který dovoluje zesílit napájecí signál i do záporných napeˇtí.
Další možností je oddeˇlení uzemneˇní piezokeramických segmentu˚ od spolecˇné zemeˇ mi-
kroskopu, jenž umožní komutací signálu meˇnit smeˇr pohybu.
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Obrázek 2.17: Porovnání z hlediska tvaru pulzu pro ru˚zné smeˇry pohybu.
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2.7.3 Zmeˇna prˇítlacˇné síly
Další parametr, který silneˇ ovlivnˇuje pohyb piezoelektrického motoru je použitá prˇítlacˇná
síla, viz vztah (2.14), vytvárˇená pu˚sobením magnetu. Velikost prˇítlacˇné magnetické síly
byla ovlivneˇna posunem magnetu (cca 2-4 mm) tak, že došlo ke zmeˇneˇ vzdálenosti mag-
netického pole pu˚sobícího na kulicˇku. Magnetická síla se vzdáleností klesá s šestou mocni-
nou. Úcˇinek této síly je naznacˇen grafem na obrázku 2.18. Je patrné, že veˇtší prˇítlacˇná síla
vede k vyšší rychlosti piezoelektrického motoru. Zrˇejmeˇ by existovala taková prˇítlacˇná
síla, respektive vzdálenost magnet - kulicˇka, která by maximálneˇ využívala možností sou-
stavy složené z generátoru a zesilovacˇe napájecího signálu. S velkou prˇítlacˇnou silou totiž
hrozí, že piezokeramický segment neproklouzne ve 2. fázi pohybu (viz kapitolu 2.1.1) a
kulicˇka zu˚stane stát na místeˇ. Nalezení vhodné prˇítlacˇné síly by bylo možné provést na-
hrazením prˇírodního magnetu elektromagnetem. Rˇízením toku elektrického proudu vi-
nutím elektromagnetu, bychom podobneˇ získali závislost prˇítlacˇné síly na rychlosti. Tento
proud je úmeˇrný inteziteˇ elektrického pole, které je pu˚vodcem prˇítlacˇné síly. Návrh elek-
tromagnetu již byl cˇástecˇneˇ specifikován, ale prozatím nebyl dokoncˇen.
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Obrázek 2.18: Zmeˇna prˇítlacˇné síly posunutím magnetu.
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2.8 Simulace
Aby bylo možno objasnit neˇkteré další vlastnosti, byla vypracována simulace v programu
Matlab. Pro simulaci byl zvolen zjednodušený model, kdy se piezokeramický segment do-
týká kulicˇky pouze v jediném bodeˇ. Fixace byla zajišteˇna dalším dotykem bez vlivu trˇení.
Teˇleso bylo považováno za dokonale tuhé. Simulacˇní program zde nebude popisován,
pouze budou shrnuty výsledky simulace.
Je du˚ležité uvést, že do simulace byly dosazovány parametry urcˇené prˇesneˇ (hmotnost
kulicˇky, rozmeˇry), ale také parametry, které nám nejsou prˇesneˇ známy (statický koeficient
trˇení µs, dynamický koeficient trˇení µd a prˇítlacˇná síla). Nejen z teˇchto du˚vodu˚, ale také
z du˚vodu˚ nahrazení skutecˇného teˇlesa velmi prˇibližným modelem, je trˇeba brát výsledky
simulace jako orientacˇní.
Simulace víceméneˇ kopírovala pru˚beˇh experimentu, jak z hlediska tvaru napájecích
pulzu˚, tak frekvencˇneˇ. Bylo vytvorˇeno neˇkolik simulací, které se svým chováním blížily
experimentálneˇ nameˇrˇeným závislostem, hlavneˇ ve statické cˇasti. Ve vytvorˇených závis-
lostech rychlosti na frekvenci se vždy vyskytoval kritický bod vyznacˇený v grafu na ob-
rázku 2.19. Jeho poloha je urcˇena koeficienty trˇení, prˇítlacˇnou silou a tvarem pulzu.
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Obrázek 2.19: Simulace závislosti rychlosti povrchu piezokeramického segmentu na frek-
venci prˇi tvaru pulzu o mocnineˇ m=2 a koeficientech trˇení µs=0.21, µd=0.15.
Zde jsou souhrnneˇ uvedeny možné výsledky vyjevené simulací.
• Vliv prˇítlacˇné síly prˇibližneˇ odpovídal experimentu.
• Ukázalo se, že velikost rozdílu |µs − µd| zrˇejmeˇ není pro rychlost pohybu podstatná,
dle simulací ovlivnˇuje chování v oblasti kolem kritického bodu.
• S rostoucími velikostmi µ se kritický bod posouvá do vyšších rychlostí i frekvencí.
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• Nejveˇtší vliv má zrˇejmeˇ tvar sestupné hrany pulzu, která urcˇuje, jestli kulicˇka na
piezokeramickém segmentu vu˚bec proklouzne.
2.8.1 Shrnutí simulace
Simulace neodhalila domneˇlé vlastní frekvence, jelikož teˇleso bylo považováno za abso-
lutneˇ tuhé. Vlastní frekvence by pravdeˇpodobneˇ bylo možné zjistit modální analýzou,
nebo simulací celého experimentu FEM6 programem (naprˇ. ANSYS).
2.9 Návrh vhodného tvaru pulzu a frekvencˇních pásem
Z meˇrˇení bylo možno urcˇit neˇkolik frekvencí, které by mohly být použitelné pro pohyb
piezoelektrického motoru. Je možné prˇedpokládat, že vhodnost teˇchto frekvencí bude prˇi-
bližneˇ stejná, obvzlášteˇ mimo statickou oblast, prˇi atmosférickém tlaku, tak i v podmín-
kách UHV.
Statická oblast frekvencí se vyznacˇuje mnohem menším projevem domneˇlých vlastních
frekvencí, proto se zde nenacházejí frekvence, prˇi kterých kulicˇka úplneˇ stojí. Na úkor této
vhodné vlastnosti je menší velikost rychlosti. Jelikož frekvence (viz tabulku 2.2) jsou radeˇji
navrženy dále od kritického bodu, tak vhodný tvar pulzu by meˇl odpovídat mocninné
funkci s exponentem m > 2 naprˇ. m = 3, 5.
Tabulka 2.2: Navržené frekvence pro statickou oblast.
fs
Hz
v
nms−1
1 747 0, 6÷ 0, 8 · 105
1 559 0, 5÷ 0, 7 · 105
1 333 0, 4÷ 0, 6 · 105
Vhodná frekvencˇní pásma plynoucí z meˇrˇení pro dynamickou oblast dovolují dosáh-
nout veˇtších rychlostí. Zde je dobré použít tvar pulzu s m = 2. V tabulce 2.3 je uveden
jejich prˇehled i s prˇibližnou šírˇkou použitelného pásma, které by meˇlo zajišt’ovat výskyt
frekvencí s nenulovou rychlostí pohybu.
Tabulka 2.3: Navržené frekvence pro dynamickou oblast.
fd
Hz
fdmin
Hz
fdmax
Hz
v
nms−1
7 207 7 080 7 619 1, 0÷ 1, 5 · 105
9 639 9 412 9 877 0, 8÷ 1, 5 · 105
12 900 12 600 13 100 1, 0÷ 2, 5 · 105
6Metoda konecˇných prvku˚ (ang. Finite Element Method).
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Záveˇr
Meˇrˇení a optimalizace byly provedeny za atmosférického tlaku, ale program je prˇipraven
na optimalizaci pulzu˚ v podmínkách ulravysokého vakua. Je možné, že nebude potrˇeba
tuto optimalizaci provádeˇt, jelikož ulravysoké vakuum by nemeˇlo mít vliv na domneˇlé
vlastní frekvence.
Hledání vhodných materiálu˚ do ulravysokého vakua se zatím jeví jako nepodstatné,
protože v ultravysokém vakuu rostou koeficienty smykového trˇení, což by meˇlo vést ke
zvýšení rychlosti natácˇení kulicˇky v piezoelektrickém motoru. Pokud by bylo zjišteˇno,
že tyto koeficienty jsou tak velké, a proto by nedocházelo k prokluzu kulicˇky na hraneˇ
napájecího pulzu, je možné posunout magnet a tím snížit prˇítlacˇnou sílu.
Jako další faktor ovlivnˇující rychlost pohybu se jeví skutecˇný tvar sestupné hrany na-
pájecích pulzu˚, jenž závisí na zesilovacˇi a vzorkovací frekvenci generátoru signálu. Bylo
zaznamenáno, že jako nejvhodneˇjší tvar pulzu vyhovuje mocninná funkce s exponentem
m=2, prˇípadneˇ vyšším. Na základeˇ všech nameˇrˇených závislostí byly navrženy vhodné
frekvence pulzu˚ vcˇetneˇ šírˇky pásma.
Další vývoj by se mohl ubírat smeˇrem k oveˇrˇení optimalizace v ultravysokém vakuu,
odhalením podstaty prˇedpokládaných vlastních frekvencí metodou konecˇných prvku˚, ná-
vrhem rˇiditelného elektromagnetu, následnou optimalizací prˇítlacˇné síly a v poslední rˇadeˇ
vhodneˇjším konstrukcˇním návrhem piezoelektrického motoru.
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